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Profit de la pince naturalists 


















































































. Formes les.plus usitees 
pour lames de bistouris. 
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Nota. SurI'avis de mes clients,les lames des bistouris manches metal, peui/ent etre modifiees de formes et 









































































































Trocart moyen 

bh6 


Trocart petit 
6^l6 


Trocart grand 

Gli 6 


Trocart ordinaire 
<obi 


6l%o 


UVl 










































Reperto 


Toute ma chirurgie est garantie de premiere qualite et contre tout defau 
Les prix de ee tarif sont variables, mon voyageur a ehaque passage (regulieremen 
Outre les instruments de ee catalogue je m’engage a livrer tous les modeles que 


t de fabrication. 

tous les six mois) soumettra aux clients les changements de prix. 
es clients me designeront (autant que possible envoyer les modeles en nature). 


N os 

DESIGNATION 

6500 

Pince a longs mors, courbe, du D r Terrier 

6501 

id. 

id. courbe sur le cote 

6502 

id. 

cesophagienne, de Dupuytren 

6503 

id. 

a longs mors du D r Terrier, courbe sur le plat 

6504 

id. 

. id. coudee sur le cote 

6505 

id. 

a plateau long, de Collin 

6506 

id. 

tire-langue, de Berger 

6507 

id. 

tenette, pour la pierre. 

6508 

id. 

ovariotomie, de Collin, plateau rond 

6509 

id. 

id, id. plateau ovale 

6510 

id. 

id. id. plateau carre 

6511 

, id. 

hemostatique preventive, pour l’ablation de la langue 

6512 

id. 

tire-langue 

6513 

id. 

de Hegar^, pour l’abaissement de l’uterus 

6514 

id. 

de Collin, $ ^7 A id. id. 

6515 

id. 

id. id. ■ id-. 

6516 

id. 

id. id. id- 

6517 

id. 

id. Up id. id. 

6518 

id. 

dilatateur de Laborde 

6519 

id. 

jd. de Trousseau 

6520 

id. 

id. de Guersant 

6521 

id. 

dilatatrice du prepuce 

'6522 

id. 

fausse membrane, de Mathieu 

6523 

id: 

laryngienne, de Mathieu 

6524 

id. 

de Ruault, pour polypes fosses nasales 

sra.5 

id. 

de Richelot, courbe sur le cote 

6525 

id. 

id. droite 

6526 

id. 

a ligaturer, de Bottini 

6527 

id. 

phimosis fenestree 

6528 

id. 

id. de Ricord 

.6529 

id. 

de Chambon, pour la pustule (Collin) 
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DESIGNATION 

PRIX 

N os 


DESIGNATION 

PRIX 

N os 

Pince 

pour l’uterus 

. ft 11 

6559 

Pince 

polypes, courbe, 20 cent., de Duplay 


6589 

id. 

polypes fosses nasales, de Duplay 

. 14 . 

6560 

id. 

a longs mors, 18 cent. (Pean) 

. Ip 

6590 

id. 

coudee, pour oreilles, de Dupuytren 

Id 

6561 

id. 

a mors flexibles (nouvelle de Collin) 

. Ltl 

. h4 

6591 

id. 

longs mors, pour la langue, de Terrier 

Ik 

6562 

id. 

coudee sur le cote, pour oreilles 

6592 

. id. 

id. id. id. 

. Uf- 

656,3 

id. 

cesophagienne, de Mathieu 


6593 

id. 

hemostatique de Collin 

4 . p. 

6564 

id. 

a pansement, pour l’uterus 

. ip 

6594 

id. 

id. id. 

nf 

. Ld. 

6565 

id. 

a plateau, D r Pean (Collin) 

. b t, ~ 

6595 

id. 

a suture 

6566 

id. 

cesophagienne, de Collin 

. U 

6596 

id. 

hemostatique, longs mors, courbe sur cote 

-i4°- 

6567 

id- 

polype naso-pharyngienne 


6597 

id. 

de Fauvel (quatre grosseurs de tStes) 

. 6. .*. 

6568' 

id. 

fausse membrane, de Collin 

.f 4 

6598 

id. 

pour l’uterus, 25 cent., (droite ou courbe) 

..1.,. 

6569 

id. 

de Doleris, pour l’uterus 

it 

6599 

id. 

pour l’abaissement de l’uterus (Collin) 

. 1 . p 

.6570 

id. 

dilatateur de Buch 

6600 

id. 

id. id. courbe en S. 

U >1 

6571 

id. 

tire-langue Lucas 

. 

h . p 

6601 

id. 

coudee, pour l’uterus (Cheron) 

. 1 . 4 . 

6572* 

id. 

tire-langue nouvelle (grande) 

6602 

id. 

de Musfceux, droite 

44 

16573 

id. 

id. id. 

pour l’uterus de Till&qk 

14 

6603 

id. 

id. courbe 

. 14 

1 6574 

id. 


6604 

id. 

a griffes, pour tumeurs 

u .». 

6575 

id. 

a pansements (ordinaire pour trousse) 1 c4D^ 

. 

J.L,. 

6605 

id. 

id. id. 

.. £ , 

.6576 

id. 

id. 16 centimetres 

id. 

id. 

hemostatique, de Pean 

a£.u 

6577 

id. 

id. 24 id. 

I 45 

id- 

id. 

de Spender Weis 4) 

-U . u. 

6578 

id. 

id. 22 id. 

141 
..id 

id. 

id. 

id. courbe D 

M .* 

6579 

id. 

id. 20 id. 

6605bis 

id. 

du professeur Kocher 4 

...ii. 

6580 

id. . 

uretrale de Mathieu 


id. 

id. 

pour tumeur de la laugue, 15 cent. 'I 

M .,, 

6581 

id. 

id. id. 

L. 4 S. 

6606 

id. 

id. id. 16 cent. 4) 

4i . 

6582 

id. 

uterus 25 centimetres (nouvelle de Collin) 

.S-tf- 

6607 

id. 

hemostatique en T 4) 

■So . 

id. 

• id. 

id. 22 id. id. 

. 

id. 

id. 

id. en triangle carre ^4) 

. hi"- 

.6583 

id. 

polypes nasales mors etroits 

J . d- 

6608 

id. 

id. en losange / 4 

. us 

6584 

id. 

id. id. de Duplay 

,.s... 

6609 

id. 

id. en triangle arrondi 4) 

. h.Q. . 

6585 

id. 

hemostatique forte 17 centimetres 

. lijp 

6610 

id. 

id. en cceur ' } 


6586 

Tenette fenestree a cremaillere 25 centimetres 


6611 

id. 

id. en ovale " ^ 

. 

6587 

Pince urethrale (Collin) • 

:S,.p 

6612 

id. 

polypes, droite, 20 centimetres ^4 

.1.0.:,., 

6588 

id. 

sesophagienne, mors lateraux 

.u... 

6613 


DESIGNATION 


. 


Pince polype a base de crane (Collin) 
id. hemostatique forte, dents de soitris a cremaillere, 20 cent. 
Ciseaux coudes de Peaslee, 12 centimetres 

Dilatateur 

id. bivalve 

Pince 5 griffes 
id. double courbure (Collin) 

Pince double courbure a longue cremaillere 
id. hemostatique courbe 18 centimetres (Collin) 

id. id. demi courbe 18 cent. id. 

id. de Terrier a clou de forceps 

id. de Richelot droite 

id. de Terrillon 

id. de Lefort, double articulation 

id. a pansement mors erigne et phymosis 

id. porte aiguille (Collin) 

Ciseaux medecin 5 pouces droit a tenon nickele t 
id. id. 5 pouces courbe a tenon nickele J 

id. id. 5 pouces .a. vis non nickele 

id. id. 5 pouces a vis courbe non nickele 

id. veterinaire a vis non nickele 6 ° xfij UAAJ 
id. id.- a vis courbe non nickele Q % 
id. fistules 
id. uterus droits 
id. uterus'courbes 

Pince coupe dents (designer la laille cn centimetres) 
id. de Spencer Weis (branches ecartees) 
id. fausse membrane ordinaire 

id. coupante coudee, de Ruault 

Ciseaux uterus croises. 25 centimetres, courbes 
Pince a dents, de Fauvel 
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DESIGNATION 


PRIX 


N os 


DESIGNATION 


Pince porte eponges 
Cephalotome de Dubois (accouchement) 
id. decroise Courbe id. 

Pince tire langue, plateau interieur (Mathieu) 
id. tire balle (modele ancien) 

Pince pour l’abaissement de l’ulerus croisee et decroisee 
id. id. id. id. 

id. longs mors coudee 26 centimetres 
id. a fortes griffes 30 centimetres 
id. pour l’abaissement de l’uterus coudee en S 
id. tire-balle croisee et decroisee 

id. curette pour le nez, droite 


5:4 


ti 


6626 

id. 

id. i 

id. 

courbe 

6627 

id. 

longs mors, dents de souris, < 

6628 

id. 

id. 


id. i 

6629 

Cisaille de Liston, coudee 


6630 

Pince 

a longs mors 

, 14 centimetres, 

id. 

id. 

id. 

16 

id. 

id. 

id. 

id. 

18 

id. 

id. 

id. 

id. 

20 

id. 

id. 

id. 

id. 

22 

id. 

id. 

id. - 

id. 

24 

id. 

id. 

id. 

id. 

25 

id. 

6636. 

id. 

a griffe, de Collin 


6637 

id. 

a longs mors, de Terrier 


Pince uretrale double mouvements,morslateraux 
id. laryngienne id. . id- 

Ciseaux coudes uterus 
Pince forceps de Collin 
id. nazo-pharyngienne 

id. porte-aiguille de Sims 

id., a longs mors, tete grosse 21 centimetres 
id. centimetres 

id, mors unis (flexible) 25 centimetres 

id. porte ballon 32 centimetres 

id. erigne 17 centimetres 

id. hemostatique courbe 

id. porte aiguille 14 centimetres 


id 

i u 


i u 

. 3.. 

±5 
1 -’*•> 

CA 

5 . ,. 

. I, . 

l./lf 

a:,. 

. k„4. 


h.ii 

d, . 

Jl4 

ii. 

41 .-. 


14 


m 


l-”S 


X, 




.14. 

44 

l^o 

±,.± 

-iuf. 


Pince 

enterotome 16 centimetres (Collin) 

id. 

polype courbe 20 centimetres 

id. 

erigne 17 centimetres de Robert 

id. 

de Mus^eux nouvelle 25 centimetres 

id. 

de Bottini 

id. 

tire-langue 

id. 

coudee coupante cuvette a jour rectangulaire 

id. 

de Cusco (Collin) 

id. 

laryngienne 


Ciseaux coudes pour bandages 
id. enterotome 
id. bee de lievre 
id. coupe luette 

Pince a griffes fortes 21 centimetres 
id. id. id. 28 id. 
a griffes (trois griffes) 
Tire-langue (du d r Picard) 


id. 

id. 

tol 


Du, V-A 'tln-Q.U/kioy . 

id "cij.ielcaa.ftuy.. ceuiitt ^U^.au>A<t£j 


I ' M 



Lf£ 

14 

M, it 

■if 

... 4 . 

Jl.4.. 


6700 

Davier 

frangais (enfant) 

dfitlS 


6701 

id. 

id. 

droit 


3) 


6702 

id. 

id. 

courbe 

sur le plat 

O' 


6703 

id. 

id. 

courbe 

sur le cote 

O 


6704 

id. 

id. 

racine 


O 


6705 

id. 

id. 

courbe 


45 

1 

6^06 

Davier 

americain 


O 

3 

6707 

id. 

id. 





6708 

id. 

id. 





6709 

id. 

id. 





6710 

id. 

id. 





6711 

Clef a dents a pompe 


'Oiyjuou} 

id. 

6712 

id. 

Davier 

sans] 

anglais 

pompe 

y\f 

; 

V 

6713 

id. 

id. 





6714 

id. 

id. 





6715 

id. 

id. 





6716 

id. 

id. 





6717 

id. 

id. 





6718 

id. 

id. 





6719 

id. 

id. 





6720 

id. 

id. 





6721 

id. 

id. 





6722 

id. 

id. 





6723 

id. 

id. 





6724 

id. 

id. 





6725 

id. 

id. 
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±4 
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6726 

6727 

6728 

6729 

6730 

6731 

6732 

6733 

6734 

6735 
id. 
3736 

6737 

6738 

6739 

6740 

6741 
id. 

6742 

6743 

6744 

6745 

6746 

6747 

6748 

6749 

6750 

6751 

6752 

6753 

6754 

6755 

6756 

6757 

6758 

6759 


Davier anglais 
id. id. 

Pince ongles, coupant par bout, nickelee 
id. id. a sabot, nickelee 

id. id. sans sabot, nickelee 

id. id. id. ordinaire 

Pince ongles, petite forme etau 
Ciseaux envies, courbe, 8 1/2 centimetres-^ 

(le 6733 se fait de plusieurs dimensions) 
Ciseaux envies, courbes, modele a la Percy, 8 cent 
Ciseaux pour Iridectomie droits 
id. courbes sur cote : courbes sur le plat 
Ciseaux bee de lievre a crosse (Dubois) 
Costotome d’autopsie, tout acier, 8 p° Oc/Wt 
Garniture de trousse (stylet, aiguille,porte meche) 


Spatule au beau poli 
Sonde cannelee au beau poli 
Pince a empailler 8 p° 

5 p° 6 p° 7 p° 9 p° 
Pince a epiler, poli blanc 
id. id. poli blanc 

id. id. au beau poli 

id. de lithographe 


fe> 


“7 


. n 


dV 




41 , 

6.A! 

. 1,4 


. jS 


Pince chirurgie, gouge creusee, nickelee 
id. 4 coulant, beau poli / ^> 

id. croisee, au beau poli 43D 

id. chirurgie a trois dents d3) 

id. a dissequer, ordinaire, poli blanc, -O) 
id. id. au beau poli 

id. au beau poli a pivot 

Pince pour bijoutiers 
id. microscopique 
id. de Trousse poli blanc 
id. a ressort, fermoir, beau poli 
id. veterinaire, trois dents 

id. pour naturaliste, 15 centimetres “( 

id. id. 20 centimetres 

Lancette manche argental 
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. 43- 
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id. 

6761 
id. 
id. 

6762 

6763 

6764 

6765 

6766 

6767 

6768 

6769 

6770 

6771 

6772 

6773 

6774 

6775 

6776 

6777 

6778 

6779 

6780 
id. 
id. 
id. 

6781 

6782 

6783 

6784 

6785 

6786 

6787 • 

6788 

6789 

6790 

6791 


DESIGNATION 


Eancette manche buffle 
id. id. ecaille 

id. vaccine, manche argental 

id. id. buffle 

id. id. ecaille 

id. veterinaire, buffle, lame turque 
JSistoupi medecin, ordinaire, lame milieu 
id. veterinaire ordinaire, id. 

medecin, p te milieu a coulant, embase ronde 


id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 


id. 


id. 


id. veterinaire, 
id. 
id. 
id. 


id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 


id. 

id. 

p te convexe 
id. 
id. 

p te milieu 


medecin, deux lames 

id. manche argental, milieu 
id. id. id. 


id. platte semelle 

Reinette platte semelle 
Feuille de sauge double 
Reinette virole a pans 
id. id. etroite 

id. id. tres etroite 


id. 


id. • 


PRIX 


.f* 

la. 


Ajl 


id. id. id. convexe 

id. veterinaire, sans coulant, milieu 
id. . id. id. convexe 

Serpette de Nickter 
Scalpel a virole (grand modele) 
id. platte semelle (petit modele) 
id. id. moyen 

id. id. grand 

id. id.' extra-grand 

Aiguille a bourdonner 
Tenotome (grand modele) 

Erigne pour veterinaire 
Reinette a virole 

Feuille de sauge (designer droite ou gauche) 


A.Q . i 

Ac. J 

Jau 

JA . A 

I 0 .. 1 . 

m2 

.k... 

JWi 

id. 

sL 

u . « 

u..,, 

iL r 
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44 
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DESIGNATION 


Reinette virole ronde, manche 4 pans 
Feuille de sauge, virole ronde (designer droite ou gauc. 

6794 Ristouri veterinaire, platte semelle 

6795 Aiguille a seton, trois branches 

6796 id. id. deux id. 

6797 id. id. a chien 

Sonde spatule 

6799 id. veterinaire, en S 

6800 Rasoip a coupe histologique 

id. de Trousse, beau poli 
id. id. poli blanc, chasses plattes 

Ristouci manche' metal, pointe milieu 
id. manche metal, id. 
id. id. id. 

id. manche metal a gouge, id. 
id. id. id. convexe 

id. id. id. convexe 

id. longue lame, pointe milieu 
Scalpel manche metal, id. 
id. id. id. 

id. id. convexe 

id. tout acier, manche nickele, beau poli 
id. id. id. poli blanc 

Coupe cops a virole, embase ronde, beau poli, ebene 
Gouge pour pedicure, manche ebene 
Rape a, cops, manche palissandre 
Tpocapt canule argental (designer les tailles) 
id. pour mouton, canule argental 
id, ordinaire canule cuivre 
Ristoupi medecin a coulant (module ancien) 

Etui cuivre a trois flammes UJli'lA 

id. buffle ou corne, trois flammes A) 

id. buffle 3 flammes, monte a vis, s’ouvranO 

(Les nurreros 6820, 6821, 6822, se font de une & cinq pieces) 
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DESIGNATION 


Pinee porte eponges 
Cephalotome de Dubois (accouchement) 
id. decroise Gourbe id. 

Pince tire langue, plateau interieur (Mathieu) 
id. tire balle (modele ancien) 

Pince pour l’abaissement de l’ulerus croisee et decroisee 
id. : id. id. id. 

id. longs mors coudee 26 centimetres 
id. a fortes griffes 30 centimetres 
id. pour l’abaissement de l’uterus coudee en S 
id. tire-balle croisee et decroisee 
id. curette pour le nez, droite 

id. id. id. courbe 

id. longs mors, dents de souris, droite 
id. id. id. courbe 

Cisaille de Liston, coudee 
Pince a longs mors, 14 centimetres, 


id. 

id. 

16 

id. 

id. 

id. 

18 

id. 

id. 

id. 

20 

id. 

id. 

id. 

22 

id. 

id. 

id. 

24 

id. 

id. 

id. 

25 

id. 

id. 

a griffe, de Collin 


id. 

a longs mors. 

, de Terrier 
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H 


14 


ii 


A, u .. 


Mfo. 


llo 


Pince uretrale double mouvements, mors lateraux 
id. laryngienne id. id. 

Ciseaux coudes uterus 
Pince forceps de Collin 
id. nazo-pharyngienne 

id. porte-aiguille de Sims 

id., a longs mors, tete grosse 21 centimetres 
id. ^^^18 centimetres 

id-, mors unis (flexible) 25 centimetres 

id. porte ballon 32 centimetres 

id. erigne 17 centimetres • 

id. hemostatique courbe 

id. porte aiguille 14 centimetres 
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DESIGNATION 


Pince enterotome 16 centimetres (Collin) 
id. polype courbe 20 centimetres 

id. erigne 17 centimetres de Robert 

id. de Mus^eux nouvelle 25 centimetres 
id. de Bottini 
id. tire-langue 

id. coudee coupante cuvette a jour rectangulaire 
id. de Cusco (Collin) 
id. laryngienne 

Ciseaux coudes pour bandages 
id. enterotome 
id. bee de lievre 
id. coupe luette 

Pince a grifles fortes 21 centimetres 
id. id. id. 28 id. 
id. a griffes (trois griffes) 

id. Tire-langue (du d r Picard) 

.(,ol.li/u D t . 1'OV^,wi4oy~\ . 
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